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VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION 

CG/C/IRMS "««Anun 


Numerod'echantiUoii:..^'fe'ij?t. £fi3Si:^.5:^ 

Numiro d 'identification de I'appareil :„,.[.^,i;ai.j:i£.X 
Instruction de confirmation : ■Xcssw.f...'?'.) 
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1. Tune 

Sp&ification : plateau du peack Centre > 10 V 
Tunc conforme : oui 


0^ 

non 



2. Stabilite de I'lnstrnnient 

Specification: fcatt mesure entrc valeur maximale et valeur minimale du ratio 2/1 < 0.5 Ko 


Stabilite conforme : 


om 


non 


3. Precision de rinstnimeiif 

Code de la solution Mix Cai HUMS: e:f?2v. 

Valenrs obt ennes f96o>Donr 3 ln| ecHi»tts; 



Decane 

Und^cane 

Doddcane 

M6thyld6canoate 

Moyenne 
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Ecart-type 
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specification: ecart-type d'au moins 3 alcanes < 0.5 %o 


Precision conforme : 


QUI 
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